Kontrollprotokoll HemoCue Glucose 201 /201" / 201 RT

Avdeling / mottak: ...................o

Kontrollot / utlgpsdato: ................coineinne..

Instrument serienr: ..o,

Dato: Resultat:
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Protokollen gjelder for HemoCue Glucose 201 / 201" / 201 RT ved bruk av GlucoTrol-NG niva 1 — niva 5. Kontrollens
fasitverdi er middelverdien, X, av gjentatte analyser pa fabrikkalibrerte HemoCue Glucose systemer. Kontrollresultatet skal
ligge mellom de angitte grensene. Vanligvis far man en mindre dag-til-dag variasjon men p& grunn av matrikseffekten kan
resultatet endres innenfor grensene hvis instrument, kyvettelot eller kontrollot byttes. Det finnes ogsé en kontrollprotokoll for
lavere kontrollnivaer. Ved spgrsmal vennligst ta kontakt med din HemoCue representant i HemoCue Norge eller besgk var
hjemmside hemocue.com.
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